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INTRODUCCIÓN 

La precisión y la exactitud en el laboratorio no se puede garantizar con el hecho de 

contar con reactivos de buena calidad o instrumentos modernos, con ello no siempre se 

detectan los problemas que se pueden presentar en el análisis rutinario. Es el establecer 

medidas para detectar estos errores lo que va dar inicio para un programa de control de 

calidad. Los problemas diarios, semanales, mensuales y anuales de control de calidad 

verifican que el método en uso mantenga: estabilidad, precisión y exactitud. 

El químico se responsabiliza diariamente de monitorear las diversas variables que 

pueden ocasionar que los valores de los pacientes sean imprecisos. Hacer uso sistemático de 

las muestras de control de calidad es una fonna de rnonitorear estas variables y mantener la 

confianza en los resultildus que se divulgan. 

La utilización de una mezcla de sueros preparada en el laboratorio (conocida 

anteriormente como pool) es una buena alternativa para usarla como muestra control, éstil 

fue introducida hace casi tres décadas y continúa constituyendo la técnica más directa y 

ampliamente aplicada para asegurar la calidad.( 1 ) 

El establecer un buen control de calidad interno en base a una mezcla preparada en el 

propio laboratorio es el objetivo de este proyecto y esto pennitira a los laboratorios tener en 

sus manos una muestra control confiable, fácil de obtener y económica 

La valoración de la muestra control "casera" se realizará en un período de seis meses 

y se analizarán diariamente 22 analitos diferentes en equipos automatizados. Utilizando las 

estadísticas básicas del control de calidad se comprobará la utilidad, las ventajas o 
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desventajas de su preparación y de su uso, para que cada laboratorio tome la decisión de 

implementarlo o no como muestra control. 

El programa interno de calidad es la herramienta más útil para conservar un control 

de estabilidad y de precisión a largo plazo dentro del laboratorio. Además el hecho de contar 

con un buen control de calidad nos va a permitir aumentar la confianza del médico hacia los 

resultados emitidos por el laboratorio disminuyendo el número de exámenes solicitados a un 

paciente o bien análisis extras sin validez para el diagnóstico. 

La tecnología en química clínica no es estática, continuamente se dan a conocer 

nuevos método de análisis e instrumentaL El control de calidad a largo plazo permite a un la

boratorio compararse con otros y detenninar si está trabajando los métodos más exactos y 

precisos disponibles , esto también nos pennite establecer la intercambiabilidad de los 

rcsultados de difercntes laboratorios si un paciente es trasladado de un hospital a otro. 



MATERIAL PARA CONTROL DE CALIDAD 

Es un material empleado para efectos de control interno o de evaluación externa de 

la calidad y que es sujeto a medición, de acuerdo al mismo procedimiento de medición, 

como se hace para muestras desconocidas, para monitorear el desempeño analítico. ( 23 ) 

El tipo de material utilizado se basa en las necesidades del laboratorio. Existen 

actualmente tres tipos de suero control para propósitos de control de calidad: 

A) mezclas congeladas de sueros de pacientes 

13) mezclas comerciales liolilizadas 

C) mezclas comerciales de sueros control líquidos 

('on rlcclIcn¡,;i .. , ~c utilizan SllCI'OS y orinas l:omo matcrial de control de calidad pero 

también se puede emplear plasma para usos especiales. 

Todas las mezclas que se utilicen deberán ser seronegativas a los marcadores de 

hepatitis B, hepatitis e y HIV, de acuerdo a la Food and Drug Administration ( FDA ). 

A) Mezclas congeladas de sueros de pacientes 

La preparación de mezclas de sueros se realiza para diferentes propósitos: a) generales; 

b) especiales; e) anormales. 

a) En primer término trataremos la preparación de mezclas de sueros de pacientes hecha por 

el pn)pio laboratorio para propósitos generales: 

l. La mezcla de sueros va a estar constituida por sueros sobrantes de los pacientes 

analizados diariamente ( pacientes que han tenido por lo menos 12 horas de ayuno ). ( 3 ). 



2, Cada día el exceso de suero es vaciado en un matraz de 500 mL. el cual es conservado a 

un" temperatura de - 20 o C. De acuerdo a las necesidades diarias de suero control se 

almacena la cantidad. Las muestras subsecuentes pueden verterse directamente encima de la 

• mezcla congelada ya en el matraz. No se almacenan sueros hemolizados, lipémicos, ictéricos 

o que provengan de pacientes potencialmente infectados. 

J. Una vez obtenida la cantidad de mezcla necesaria, descongelar. 

4. Mezclar manualmente o bien con agitador magnético. 

S, Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 1 S mino con el fin de quitar la fibrina existente. 

6. Se realizan pruebas de hepatitis y HIV a la mezcla ( 4,5 ), si el resultado es negativo para 

estas pruebas se puede utilizar la mezcla. 

7 Separar" en alicuotas, cI tamaño de las alicuotas depende de las necesidades de suero 

control del laboratorio. 

X. Tapar hCl'luélictllllcntc y nllllilccnarlas cn posición vcrtical. 

9. Rotular con fecha de preparación e iniciales de la persona que efectuó el proceso. 

lO. Congelar a una temperatura de _200 C. ( 2,6, 7, 8, 9 , I 0,11 ). 

b) Mezclas de sueros para propósitos especiales. 

Mezcla de sueros control para enzimas. Su preparación es semejante a la tratada en la 

mezcla de sueros para propósitos generales con la diferencia de que esta se preparará con 

sueros que registren valores enzimáticos tres veces mayores a los normales,debido a que es 

dificil obtener estos sueros esto sena una desventaja en su preparación, por lo que se 

recomienda mejor el uso de sueros comerciales. 
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e) La obtención de la mezcla de sueros con valores anormales, es similar a la citada 

anterionnente la diferencia es que se va a constituir por sueTOS patológicos, sueros que 

hayan registrado resultados elevados en uno o vanos analitos, como por ejemplo, glucosa, 

BUN, creatinina, bilirrubina, etc., por lo que se pueden aceptar sueros ictéricos, pero no 

sueros potencialmente infectados. 

Es así como el laboratorio clínico, puede manejar dos niveles de control, el nonnal y el 

aoonnal. 

Las ventajas de la mezcla de sueros son: puede obtenerse fácilmente, no es costosa su 

preparación, es un suero humano y se parece más fielmente al suero analizado, no implica 

reconstitución alguna, por lo que se obtiene una mejor precisión debido a que se eliminan 

errores aleatorios como el pipeteo. La desventaja principal sería que el laboratorio no cuente 

con personal sulkicnlc para la preparación de la mezcla. 

B. Mezcla comercial liofilizada 

a. suero control no v¡¡Jorado 

Es un producto liofilizado concebido para monitorizar los ensayos químico-clínico de varios 

constituyentes, se obtiene comercialmente a partir de varias procedencias generalmente de 

tipo animal, se puede manejar de dos a tres niveles de control, el nivel bajo, normal y alto. 

Entre sus ventajas destaca, la vida media del suero liofilizado es más larga, este tipo de 

controles comerciales le pueden ahorrar tiempo al técnico, eliminando la recopilación ,la 

agrupación y la asignación de valores. 
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b. suero control valorado. 

Es un suero control el cual se le han agregado diversos constituyentes para alcanzar los 

niveles de concentración específicos. El proveedor proporciona la media y la desviación 

estándar para cada analito, el laboratorio puede poner en consideración estos datos de 

acuerdo a sus resultados obtenidos y con ello elaborar sus gráficas de control de calidad. 

Los sueros valorados son dc alto costo, pero permiten conocer la imprecisión y la 

incxactilud en el análisis de cada lino de los analiws. 

En base a las gráficas de Levey-Jennings se pueden observar posibles tendencias ~n los 

resultados obtenidos y con ello poder tener el conocimiento de que existe un error y 

corregirlo. (16,17,19) 

Al utilizar suero control comercial liofilizados debe de tenerse ciertas precauciones ya 

que el control en sí presenta muchas ventajas pero si no se tiene cuidado en su preparación 

el ¡,;olltrolno licne ningún valor. en seguida tralaremos ¡';O!llO debe de ser la preparación del 

control para obtener excelentes resultados. 

l. Abrir el vial del control cuidadosamente para evitar que las partículas adheridas al tapón 

se pierdan, añadir el disolvente que en algunos casos es agua bidestilada o bien el suero 

control contiene en el equipo su propio disolvente para evitar el uso de agua de mala 

calidad, tapar el vial. Se recomienda que para la hidratación se utilice material de vidrio 

perfectamente lavado y que de preferencia se utilice una pipeta volumétrica. Si es posible. 

que sea la misma persona la que reconstituya los controles, con el fin de minimizar las 

variaciones personales. 
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2. Mezclar el contenido por inversión suave. No agitar, ya que ésta) podría dañar a 

moléculas grandes, como proteínas, introduciendo un error. especialmente en las 

determinaciones enzimáticas . 

3. Dejar el suero reconstituido en reposo aproximadamente 30 minutos; mezclar 

ocasionalmente antes de usarlo para su análisis. 

4. Separar en aliclIotas de acuerdo a la cantidad que se use diariamente y congelarlo. 

S. Al momento de su uso sacar la alicuota del congelador y dejar que tome la temperatura 

ambiente. 

C. Mezclas comerciales de sueros controlliquidos 

Dentro de los sueros control comerciales valorados además del suero liofilizado se cuenta 

actualmente con sueros control líquidos de suero humano. se prepara en tres niveles y esta 

listo para su uso, no requiriendo, por tanto, reconstitución y con ello evitar el error de 

pipeteo. No es necesaria la división en alicuotas ya que su presentación en frasco gotero 

evita la contaminación y puede pCrlnanecer en él, hasta que se agote. Su estabilidad es de 

aproximadamente 20 días una ve/. ahierto el gotero mantcniéndolo a una temperatura entre 

los 2 a 8 o C. Estos controles prcsentan la siguiente desventaja para algunos laboratorios; 

debido a su constitución, estos cuentan con sustancias que abaten el punto de congelación y 

por ello se mantienen en estado liquido ( glicoles o disolventes orgánicos) estas sustancias 

provocan el efecto de matriz. El efecto de matriz es la influencia de una propiedad de la 

muestra analítica que no es la propiedad que se está investigando, sobre la medición y por lo 

tanto, sobre el valor de la cantidad mensurable.( 18,23 ) 



INTRODUCCiÓN IJE UNA MUESTRA DE CONTROL DE CALIDAD EN UN 

SISTEMA ANALíTICO. 

Existen diferentes fonnas de introducción de una muestra control al sistema analitico: 

SISTEMA ABIERTO. El analista sabe que se trata de una muestra control y la 

concentración del analito. 

SISTEMA SEMI-CIEGO. El analista sabe que se trata de un control, pero ignora la 

l'tIJl<:l'llllaciún del ¡lIIalil() 

SISTEMA CIEGO. El analista ignora que esta analizando una muestra control. 

El análisis de muestras de control de calidad se puede realizar de vanas fonnas: 

1. Con sueros no valorados 

a) comerciales 

b) preparados en el laboratorio 

2. Con sueros valorados 

3. Amilisis de mueslras duplicadas 

4. Analisis de muestras previamente estudiadas. 

l. Con sueros no valorados. 

Este tipo de sueros es la mezcla de sueros preparada en el laboratorio. o bien sueros 

comerciales, son muestr'as control cuyas concentraciones de los analitos se desconocen, 

Entre las ventajas que presenta este sistema son: simple, económico y confiable, permite 

determinar la imprecisión y los cambios en la exactitud. Desventajas: inestabilidad de 



algunas sustancias especialmente sí no se agregan conservadores o estabilizadores, además 

se debe analizar por un tiempo para establecer los valores promedio de cada anal ita y así 

poder empezar el control de calidad. 

2. Con sueros valorados. 

Las ventajas del uso de este sistema son. permite conocer la imprecisión y la 

inexactitud ya que se cuenta con los valores conocidos de cada analito; permite comparar 

los resultados de varios laboratorios contra el valor conocido. Desventajas: costo elevado, 

es dificil obtener los resultados esperados debido a que las condiciones en que se csllllliaron 

pueden ser diferentes a las propias. 

3. Análisis de muestras duplicadas. 

Este sistema consiste en introducir una muestra dos veces en la corrida sin que el 

operador tenga conocimiento de esto para no predisponerlo, con este fin se logra conocer la 

precisión y no tiene un costo elevado. (20) 

4. Análisis de muestras previamente estudiadas. 

Se trata de procesar una muestra que ya haya sido procesada anteriormente por 

ejemplo una muestra de un dia antes o bien de una muestra del turno anterior. Entre las 

ventajas de este sistema: es económico. descubre errores gruesos, permite establecer la 

imprecisión y los cambios de exactitud. Desventajas: inestabilidad en algunas sustancias y 

tener el cuidado dc colocar la mucstra sin que sea identificada. 

El analista debe utilizar datos de cada análisis de control de calidad para lOmar una 

decisión en lo referente a la validez de los datos de los análisis de pacientes. 
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CALIBRACIÓN Y MATERIALES DE CALIBRACiÓN 

Controles y calibradores deben ser diferentes, ya que cada uno posee una función 

separada e importante. 

El calibrador es un material de referencia. Es un material o sustancia en la que uno o 

más valores de propiedades se encuentran suficientemente bien establecidas para utilizarse 

para la calibración de un sistema de medición, para la evaluación de un procedimiento de 

medición o para asignar valores a materiales ( 23 ). El material de calibración puede ser: 

1) Multicalibradores: tiene matriz similar al suero sanguíneo y comprenden un 

numero de analilos o componentes. 

2) Calibrador con matriz sérica con un solo componente. 

3) Material de calibración de un 50luto puro disuelto en un disolvente puro; 

generalmente se utilizan para calibración de instrumentos de medición y pueden ser 

comerciales o preparados en el laboratorio. Este tipo de material no tiene interferencia por 

otros componentes o por la composición de la matriz. Este se considera sustancia de 

referencia primaria o patrón primario. 

La exactitud de los resultados de los análisis depende de la calibración. 

OBSERVACIONES DIARIAS 

Ocasionalmente pueden presentarse problemas en el control, debidos a varias causas: 

una de eilas es el cambio de lote de reactivo y Olra la variación de un instrumento después de 

un mantcnimiento~ es recomendable que se lleve a cabo un registro de los cambios de 

soluciones, lotes de reactivo o de calibrador y de mantenimiento, esto con el fin de llevar un 

Icgistro y planificar para cvitar errorcs 
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Existe la opción de analizar en primer lugar los controles esto nos permite identificar 

posibles errores y solucionarlos antes de procesar las muestras de los pacientes. Las pmebas 

diarias de control de calidad pueden emplearse para detectar sólo errores sistemáticos y una 

disminución en la precisión, pero no errores aleatorios, que se producen imprcdeciblcmcntc. 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

El objeto de cualquier trabajo analilico es proporcionar resultados de análisis con un 

alto nivel de exactitud reproducible y con un alto nivel de precisión, de tal manera que se 

pueden sacar conclusiones y tomar decisiones con base en una información que tenga niveles 

aceptables de error y ambiguedad. ( 23 ) 

Al iniciar el cOlllrol de calidad interno es necesario conlar con calidad desde el 

momento en que el paciente entra por primera vez al laboratorio. Hay factores que 

intervienen en todo el proceso de análisis desde la preparación del paciente hasta la entrega 

de resultados, por ello es necesario establecer un procedimiento para evitar que estos 

factores intervengan a minimizar la calidad, dicho procedimiento consta de tres fases: 

FASE PREANALÍnCA Eslructura ( inslalaciones, equipo, personal ); planeación de 

compras de equipos, reactivos, insumos; mantenimiento preventivo de instrumentos; 

procedimientos escritos y seguimientos para toma y manejo de muestras ( preparación del 

paciente: dieta. tiempo de ayuno. instrucciones previas al estudio, etc.); programa de 

capacitación y actualización para el personal de laboratorio. 

FASE ANALÍTICA: Criterios de desempeño, control y evaluación. Procedimientos escritos 

y seguimiento de los mismos ( manual de técnicas en español ); programa de control de 
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Existe la opción de analizar en primer lugar los controles esto nos permite identificar 

posibles errores y solucionarlos antes de procesar las muestras de los pacientes. Las pruebas 

diarias de control de calidad pueden emplearse para detectar sólo errores sistemáticos y una 

disminución en la precisión, pero no errores aleatorios, que se producen impredcciblcmcnte. 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

El objeto de cualquier trabajo analítico es proporcionar resultados de análisis con un 

alto nivel de exactitud reproducible y con un alto nivel de precisión, de tal manera que se 

pueden sacar conclusiones y tomar decisiones con base en una información que tenga niveles 

aceptables de error y ambiguedad. ( 23 ) 

Al iniciar el l:01l11'O1 de calidad interno es ncccsnrio contar con calidad desde el 

momento en que el paciente entra por primera vez al laboratorio. Hay factores que 

intervienen en todo el proceso de análisis desde la preparación del paciente hasta la entrega 

de resultados. por ello es necesario establecer un procedimiento para evitar que estos 

factores intervengan a minimizar la calidad, dicho procedimiento consta de tres fases: 

FASE PREANALÍTlCA Estructura ( instalaciones, equipo, personal ); planeación de 

compras de equipos, reactivos, insumas; mantenimiento preventivo de instrumentos; 

procedimientos escritos y seguimientos para toma y manejo de muestras ( preparación del 

paciente: dieta, tiempo de ayuno. instrucciones previas al estudio, etc.); programa de 

capacitación y actualización para el personal de laboratorio. 

FASE ANALíTICA: Criterios de desempeño. control y evaluación. Procedimientos escritos 

y seguimiento de los mismos ( manual de técnicas en español ); programa de control de 
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calidad interno; estabilidad y almacenamiento de reactivos, estándares; sistemas 

instrumentales seguros y confiables. 

FASE POSANALÍnCA: congruencia de resultados/diagnóstico; archivos de control de 

calidad~ registro de errores y acciones correctivas: valores de rcterencia adecuados~ 

participación en programas externos de evaluación de la calidad. ( 23 ) 

Antes de enfocarnos a los pasos a seguir para el establecimiento de cel debemos 

tratar tres cálculos estadísticos básicos: media, desviación estándar y coeficiente de 

variación. 

MEDIA ( x ) 

La media se define como la suma de todos los valores dividida entre el número de 

observaciones. Expresandose de la siguiente manera: 

Lxi 
x = 

n 

Donde x = cada punto de referencia 

n = numero de puntos de referencia del conjunto. 

La media describe la .. tendencia central" del conjunto de datos. En el laboratorio 

clínico, la media determina el " valor diana" del conjunto de datos de referencia. La media 

es la estadística fundamental que se emplea para comparar o calcular las demás estadísticas. 

Desviación estándar ( s ) 

La desviación estándar cuantifica el grado de dispersión de los valores obtenidos de los 

controles con respecto a la media y se emplea para fijar limites conforme a los cuales se 



detenninan hasta dónde son aceptables los resultados de los controles. A menudo, los datos 

de control de calidad manifiestan una distribución « normal" o de Gauss en torno a la media. 

En la distribución de Gauss: 

- El 68.3% de los valores se encuentran entre ± I s de la media 

- El 95.5% de los valores se encuentran entre ± 2 s de la media 

-El 99.7% de los valores se encuentran entre ± 3 s de la media 

como muestra la tigura: 

La desviación estándar se cuantifica empleando la siguiente fórmula: 

s ~ ,,~( ~ =-il: 

donde: ¿(x - xy 

n - I 

el cuadrado de la suma de todos los datos puntuales con rdercncia 

a la media. 

n = suma total de los puntos del conjunto de datos. 

Los límites de aceptación de datos se definen empleando la estadística de la desviación 

estándar. El rango para 1 s se calcularía así: Media ± 1 s 

el rango para 2s se calcularía así: Media ± 2 s 

el rango para 3s se calcularía así: Media ± 3 s 
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La desviación estándar también es útil al compararse métodos o evaluarse nuevos 

instrumentos. El método o instrumento cuya desviación estándar es baja da resultados 

uniformes. El laboratorio que emplea un instrumento o método que tiene desviaciones 

estándar altas tendrá menos certeza acerca de la precisión del diagnóstico o eficacia de los 

tratamientos debido a la variabilidad de los resultados de los análisis. Es decir, las 

desviaciones estándar altas ( precisión insuficiente, mayor variabilidad) pueden afectar a la 

confiahilidad de los resultados. 

Coclicicntc de variación ~ 

El coeficiente de variación es una medida de variabilidad. El CV del método o instrumento 

se expresa en un tanto por ciento determinado y se calcula así: 

s 

CV ("lo) ~ ------------ x 100 

x 

s = desviación estándar 

x = media 

El CV es útil para comparar la precisión a diversas concentraciones, siempre que los 

materiales empicados sean semejantes y los CV se determinen en circunstancias similares. 

Una vez definidas las estadísticas básicas retomaremos el inicio para el control de 

calidad interno, que consiste en 

Se medirá las variaciones en condiciones de rutina y consistirá en determinaciones en 

días diferentes, la Comisión Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos ( NCCLS ) 

recomienda que se empleen, al menos veinte puntos de referencia de una misma muestra 
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para establecer los valores de referencia de los materiales de control~ utilizar reactivos y 

material con el cual se trabaje diariamente, el manejo de las muestras control como si fuera 

una muestra de paciente. Una vez obtenidos los veinte valores de los diferentes 

constituyentes analizados se procede al cálculo de la media la desviación estándar y la 

realización de las gráficas de Levey-Jennings. 
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GRÁFICAS DE LEVEY - JENNINGS 

Los valores obtenidos de las muestras de control de calidad pueden representarse a 

fin de tener una presentación visual de los datos, por medio de estas gráficas. 

Una vez que se han establecido los parámetros estadísticos se preparan las gráficas 

de control de calidad en papel para gráficas, con los dias en el eje de las" x" y las 

concentración del constituyente en las unidades apropiadas en el eje de las" y u. La escala 

del eje de las "y" se escoge de tal fonna que queden dentro del ancho del papel los valores 

comprendidos entre la media ± 3 s . Se dibuja como la media una linea paralela al eje de las 

<'x" . Se dibujan líneas rojas punteadas para la media ± 2 s , también paralelas al eje de las 

"x". Se dibuja una doble línea roja por la media ± 3s. Deben prepararse una gráfica de 

control cada mes para cada pnJeba analítica realizada en el laboratorio. Se presenta un 

modelo de grálica. 

~------------ ~---------------_._-----,." 

-- --.- ------ .2 S 

..... 
-2S 

5 \O 15 

La figura ilustra un ejemplo de una gráfica de Levey- Jennings .Las tendencias o 

desplazamientos del valor objetivo promedio se conocen como "desviaciones" Estas 

pueden ser positivas o negativas. Normalmente se nota una tendencia o desplazamiento 

dell! I o dL' los 6 - 7 dias IUL'go dL' L'oIllCIli'ar el ll:giSII"O. Si lo!' dalos !'L' dcsvian hacia arriba o 
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abajo del valor objetivo, esto 'se denomina tendencia. ( día 6 - 10 ). Si hay un salto 

repentino de los datos de un promedio, esto se denomina de.\plll::amielllo. ( días 13 - 20 ). 

También se pueden notar cambios en la precisión del procedimiento observando la 

dispersión o distribución de los puntos que representan los datos. Los días 23 al JI exhiben 

un obvio descenso en la precisión es decir. mayor dispersión de los datos que en los días 1 al 

6. 

Cuando se nota una desviación sistemática ( o sea un cambio en la exactitud) o un 

cambio en la precisión, el personal debe decidir el paso a seguir, verificar estándares, 

reactivos o el instrumento. Sí el cambio es mayor a 2 s , se puede llegar hasta interrumpir el 

análisis. ( 12,20,21 ) 

En el texto anterior se ha hablado de precisión y de exactitud, términos que aún no se 

han delinido. Entendemos pur: 

EXACTITUD: a la concordancia entre la media de una serie de mediciones y el valor 

verdadero. 

PRECISIÓN: a la concordancia entre los resultados de una serie de mediciones. 

Lo opuesto a estos términos es: 

INEXACTITUD: que es la diferencia numérica entre la media de una serie de mediciones 

replicadas y el valor verdadero. Sinónimos % de error ó % de inexactitud. 

IMPRECISIÓN: Desviación estándar o coeficiente de variación de los resultados de una 

serie de mediciones repetidas. Sinónimos: desviación estándar o coeficiente de variación. 

No se puede tener exactitud si no se tiene precisión. 
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REVISIÓN DIARIA DE LOS DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Esta parte del programa de control de calidad supone que los métodos de análisis son 

básicamente exactos y precisos y que los datos diarios de control de calidad caen dentro de 

los criterios que se expondrán poslCriormcnlc. Sin embargo. pueden haher cambios a corto 

plazo en un método, que afectan a la exactitud y la precisión. Variables tajes como nuevos 

lotes de reactivo o estándares, mantenimiento deficiente o incorrecto, deterioro de 

instrumentos , reactivos o estándares, etc., deben ser considerados como fuentes de 

problemas. I.a revisión de datos diarios anteriores de control de calidad ya sea semanal o 

mensualmente, sirve para detectar cambios a corto plazo en los sistemas analíticos. 

Los laboratorios deberían establecer sus propios valores de media de una muestra 

control, empleando los valores de los ensayos del fabricante únicamente como guías. 

Lo anteriormente citado se realizara para cada nivel de control que se trabaje ya sea 

dos o tres niveles, dependiendo de los recursos del laboratorio. Se tiene con esto una serie 

de datos, y una representación visual de estos datos mediante las gráficas de Levey- Jennings 

pel'O ¿,eúlllo saher detectar los cnoles a tiempo, sin necesidad de ohservarlos ya que hay un 

desplazamiento o tendencia? , que criterios seguir para aceptar o no un dato, mediante el 

uso de norlllas que ya han sido est:lhlccidas y que el lahnratorisla seguidl al pie de la letra 

con el único fin de reportar un resultado confiable. A este grupo de criterios se les conoce 

como las reglas de Westgard. 
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REGLAS DE WESTGARD 

Las reglas de Wcslgard definen los límites espcciticos de los resultados. Si se infringe 

alguna de las reglas, cabe la posibilidad de que la serie de análisis se invalide y los resul

tados del análisis sean inaceptables. Algunas de las reglas de Wcslgard se concibieron para 

descubrir los errores aleatorios; con otras se descubren los errores sistemáticos que pueden 

indicar una desviación en el sistema. Existen varias reglas, de las cuales los laboratorios 

suelen emplear seis, en diversas combinaciones. El laboratorio escoge combinaciones de las 

reglas, basándose en el número de niveles de control ensayada en cada serie de análisis. El 

objetivo general es el de lograr una probabilidad elevada de detección de crrores y una 

frecuencia pequeña de rechazos falsos de ensayos. Estas reglas deben ser aplicadas cuando 

el número de controles sea igualo mayor de dos. 

Las seis reglas que suelen emplearse son las siguientes: 

I 2. Esta es "" la regla de aviso "~o Si la medición de un control excede de la media en 

± 2s, entonces el técnico debe considerar otros conlroles en el ensayo Cinlra

seric") y cnsayos <lnteriorcs ("inlcr-serie") antes dc aceptar 1<1 scric y rcport¡lr los 

resultados. 

Los laboratorios que emplean únicamente esta regla al poner en práctica el control de 

caJidad rechazarán ensayos válidos con frecuencia. Según Westgard, no pennitir que los 

puntos sean válidos entre 25 y 35 produciría un falso rechazo en: 

- El 5% de todos los ensayos analiticos al emplearse un nivel de control 

- El 10% de todos los ensayos analíticos al emplearse dos niveles de control 

- El 14% de todos los ensayos analíticos al emplearse tres niveles de control. 
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:~: (:-:l. - --." 
·h - /' '/ -~ 1" ,- --M-.f-\( ___ '(~_ 
." 
" 

';1, """",,;-;-, ~,",~_,",",~. ~.",,! 

NOTA Si se infringe alguna de las reglas selialadas a continuación, el técnico debe 

revisar el desarrollo dI!! análisis. consultar las g"uias de determinación de problemas, 

qui=ás pouer el deparlamelllo de mantenimiento al corriente, corregir los problemas o 

desl'illcirmes del proloCO/() que se hayan dl!lermillado y avisar al supervisor, quien lomará 

las dco'.\jollcs _,ohre la dil'uZ~lláúJl d" los I't'sullados y rea/i;aáún dt.' flllt'I'OS análisis. 

I J. Con esta regla se detectan los errores aleatorios. Infringir esta regla también puede 

ser un indicio de un error sistemático. Se considera que el ensayo está descontrolado 

cuando el valor de un control excede de la media en ± 3s. Esta regla se aplica 

únicamente dentro de una serie de ensayos. '3s ((} 

~ _",)~I 
HtJ1l12l4~678810 

22. Con esta regla se descuhren los errores sistem:ilicos. Dehe aplicarse tanto inlra-

serie como inter-serie. Esta regla se infringe dentro de una misma serie, cuando dos 

valores de control consecutivos (ó 2 de 3 valores de control, cuando el ensayo es de 

tres niveles)superan el «mismo" límite( media ± 25 ). La regla se infringe entre varias 

series cuando el valor anterior de un nivel de control supera el " mismo" limite 

(media ± 2s). 
." --------.2. -_._~-~ ---- . 
. " ._;'~ -_. -
M~ --/.--

·h --'- -/30.--
." ---\~j 
.3· lIlú,¡ l-~-J 4 5 6 1 B 9 10 

::~ ~\ ~ l)'-::.~~I 
,,--~-~ 
~. --~-

~"1LJN 1 2 J ~ ~ --61,-g10 
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R 43 Esta es una regla« de rango" y con ella se detectan los errores aleatorios. Esta 

regla se aplica únicamente intraserialmente. Esta regla se infringe cuando la 

diferencia de desviación estándar entre dos valores de control (ó 2 de 3 valores de 

control cuando se ejecutan tres niveles) es mayor de 45 . 

. ~--~-- ---

.h ------- __ _ 

... -\ -/\
.1~ ,t' --_o _'1.,/41~\ 

-.,...... 't" 
·2. . 

." I!UNI~14'.bl~I,1(J " , . " , H ~ "i 

4 h Con esta regla se detectan los errores sistemáticos y ella se aplica intra e inter-

serial mente. Esta regla se infringe intra-serialmente cuando los últimos cuatro 

valores de control del mismo nivel de control superan el .. mismo" límite de ( media 

±I s) . Esta regla se infringe inter-serialmente cuando los últimos cuatro valores 

consecutivos de control de diversos niveles de control superan el " mismo" límite 

(media ±I s) . Cabe la posibilidad de que no haya que rechazar el ensayo al aplicarse 

esta regla. Aunque puede ser un indicador de que hay que mejorar el mantenimiento 

de los instrumentos o la calibración de los mismos . 

. " 
:'~ ___ 1' /;'~J 

¿. 
.~ __ ~oJ _.- ----

10 J. Con esta regla se detectan los errores sistemáticos y ella se aplica ¡ntra e inter-

setialmente. Esta regla se infringe inter-senalmente cuando los 10 últimos valores 

consecutivos, sin importar el nivel de control, están en el mismo lado de la media. Esta regla 

se infiinge intra-serialmente, cuando los 10 últimos valores para el mismo nivel de control, 
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están en el mismo lado de la media. Esta regla puede modificarse a tin de suponer 9 

repeticiones, cuando se utilizan tres niveles de control u 8 repeticiones cuando se utilizan 

cuatro niveles de control. Cabe la posibilidad de que no haya que rechazar el ensayo al 

aplicarse esta regla. Aunque puede ser un indicio de que hay que darles mantenimiento a los 

instrumentos o calibrarlos.( 13,14,15 ) 

." .---------, 

Westgard sugiere que se empleen ciertas combinaciones de reglas según el número de 

niveles de control ensayados en cada serie de análisis. Si sólo se utiliza se utiliza un nivel de 

control por sr.:ric, entonces se sugiere la combinación de ( bJ4h). Si se utilizan dos niveles 

de control por serie, entonces se sugiere la combinación de (hJ22JR4J4 de 41JI Ox) . 

Si se utilizan tres niveles de control, lo cual es característico del RI A, entonces se sugiere la 

combinación de (11-/2 de 32JRIJ9x). La combinación que se recomienda a cuatro niveles de 

control es la misma que se recomienda respecto a dos niveles, salvo que IOx se convierte 

en 8x. Para encontrar un enfoque más avanzado respecto a la selección de las reglas, debe 

consultarse los artículos de Westgard sobre "las cuadriculas de selección". 

Los controles deben ensayarse en cada serie analítica y situarse aleatoriamente en la 

serie para detectar cualquier imprecisión analítica. Asimismo, los controles deben disponer 

de valores de ensayo comprendidos dentro de los límites de importancia clínica. El uso de 

varios niveles de control permite que el laboratorio lome decisiones mejores respecto a los 

errores analíticos y validez de la serie. ( 22 ). 
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OBJETIVOS 

Va10rar el uso de una mezcla de sueros preparada en el laboratorio como una 

muestra control para el control de calidad interno en el laboratorio de análisis clínicos y 

demostrar que es factible tener un buen control de calidad interno usando un material de 

control de prcparaciún cascrn como una alternativa a los sueros comerciales. 



PROCEDIMIENTO 

INSTRUMENTOS 

Tcchnicon RA - 1000 

Synchron EL - ISE 

Programa de computo 

MÉTODO 

24 

Bayer 

Beckman 

Tesi -lab y Bio Rad 

La mezcla de sueros se prepara de la siguiente forma: los sueros sobrantes del 

analisis diario que no deben presentar hemólisis, ictericia, ¡ipernia ni ser potencia1mente 

infecciosos, se reúnen en un matraz que se almacena en el congelador ( f -2 a -8 o C) hasta 

que se obtenga ulla cantidad de 300 mL, que es la necesaria para nueslros análisis durante 

seis meses. Una vez obtenida la cantidad de suero, ésta se descongela y se mezcla 

m<lnualmente Iw>la nlllCllcr una solución hOlllogénc;l. se centrifuga a 3000 Lp_m. durante 15 

mino con el fin de quitar la fibrina existente, se realizan pruebas de hepatitis y HIV a la 

mezcla, sí cllcsullado es negativo se procede a separar en alicuotas de 0.5 rnL en tubos que 

se tapan con tapones de hule inertes, éstos se colocan en posición vertical en varias gradillas 

y se rotulan con la fecha de preparación, se colocan en el congelador procurando checar que 

realmente se alcance la congelación de las muestras; una vez congeladas, se invierten uno o 

dos tubos con el fin de tenerlos como testigo de la congelación siendo que si el congelador 

fallara durante la noche. al día siguiente se detecte la falla por el estado de la muestra en el 

tubo invertido. 
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Teniendo nuestras alícuotas listas se da inicio al proyecto Enseguida se cnlista el 

analito y el método utilizado para su determinación· 

Determinaciones realizadas en el equipo Technicon RA - 1000 : 

ANALlTOS 

Glucosa 

BUN 

Creatinina 

Ácido úrico 

Colesterol 

Triglicéridos 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Bilirrubina directa 

Bilirrubina lotal 

Proteínas totales 

Albúmina 

ALT 

AST 

LDH 

Fosfatasa alcalina 

MÉTODOS 

Hexocinasa UV 

Ureasa con glutamato deshidrogenasa 

Picrato alcalino - Jaffé 

Uricasa /peróxido de hidro geno 

Enzi mát i co( CQ lesterol est crasa! oxidasa/ peroxidasa ) 

Enzimático (Peroxidasa) 

0- cresolnaleina (complejo directo) 

Reducción de fosfomolibdato ( cloruro estanoso ) 

Azul JI.! xylidil en medio alcalino 

Jcndrassik - Grof 

Jcndrassik - Grof 

Biuret 

Verde de bromocresol 

w/o P5P, I reagen! 

w/o P5P, I reagen! 

Lactato a piruvato 

Tietz 



Amilasa 

CK 
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p-nitrofenil D-maltoheptaosida 

creatin fosfato - ADP 

Detenninaciones realizadas en el equipo EL - ISE Beckman: 

Sodio 

Potasio 

Cloruro 

ión selectivo 

ión selectivo 

ión selectivo 

Estos estudios se efectúan diariamente durante los 17 a 22 días hábiles de cada mes 

se capturan los datos en el programa de computo el cuál rcaliza el cálculo de la media. la 

desviación estándar y el coeficiente de variación de cada mes datos que se presentan en los 

histogramas elaborados por dicho programa, así como las gráficas de Levey-Jennings las 

cuales se presentarán bimestralmente para su mejor análisis. 
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RESULTADOS 

Se presentan las gráficas de Levey-Jennings y los histogramas de los 22 analitos 

analizados durante un período de J 70 días en total. 

En las gráficas de Levey-Jennings la media del primer mes se fija para los siguientes 

meses con el fin de observar cualquier cambio y con ello valorar la calidad de )a mezcla de 

sueros para ser aceptada como un material de controL En los histogramas se muestra el 

comportamiento de la mezcla durante cada mes con base a los valores de la media, 

desviación est¡'mdar y el coeficiente de variación de cada mes 
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GRÁFICAS DE LEVEY - JENNINGS 
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1~""~-----.-.-9'~~--.:.~-----.----.~.:.---·--.~-:.~.~-.----.---;.~----~::.:.-.--.~---.~.;_.--~~.-.-.,~~~~~~~~~-;~~~~~~~~.j-' S 
r Ninol 1 '*"' 5 10 15 20 25 Die 5 10 15 20 25 -3 S

·.'o~ 
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COLESTEROL TOTAL 

=~:'O~!t~ :==~:¡a~~~, ::-il5e, pet"oxidasP 

F=~~====~==;::============r" s-I 190.05. +2 S 

lB7.~-----~-~---~--------------~--------------------- ___ _ 
rija !B~.7L .... _- --- -- -- --e -- -- --- -. ~-.- --_.'.- -~---- ._--- -- -:- -- -... --.-- •. ---.------.-- •. -.----- --.-- -.!_--

187.0~ --.- -_.! --.- - - - -- - - - -e--_ -- --:------ - - -~.!. ___ .!.. _______ _ . . . 
IJ!.I.:JI ----.----------- -.- ---.... - ,.--,. --'·'-------'·------'--'·~--I-2S 

Media 

~~;·:':.I~I-------JJ7.w;---~5----~IO;---~1;5----C20~----~25~------: ... ~--~,;---~1:O-----I~'~---:20:---~25=-------.1-3 s-----
';.,' .. ..;,;...,;,.,;. 

"'",-~ •• ,~.OIL-T,OOOOlal Cholesle\'"ol oxidase, l"5U"'<J5I", ~oxldasP 

t" .. ~··""·"-"" .. ~~~== ... ~'=·=·="'== .. = ... ====·==..,==="==========================================================:r 
" s-

197.83 +2 S 

-------------------.-._.---.---------------.-------. .. -.' -'. --- _._- _. '.. _. -- -- -- -- -- .~ .. '.---- -- -----. . ' .. --.-- -; - - - - - -- - - - i---.-- i ~-- .• -; - ----- --~---- --------

191.27 

lB~.71 

178.15 

171.59 • • -2 S 

~~----~--~--~--~--~--_=----~~~~~~~--~TT=_--~-'S---Mu· .. ¡ ¡ s..p 5 10 15 2U 25 0.:. 5 10 15'" 20 ...... f 25 

"",., ,'.~ ••• " ••• o~1. 1,., ..... ', Chol ......... "¡ oxut. ......... ,..-a-.... pPl'OXlddsP 

t~~~~""~~~==,·='="=·=··=·,='=~=·=··='=,·=·===·="=··===========================================================r ,-----
.",-----

213.66 .2 S 

\99.18 

18".71 

~ .. -,C.,:-;,--~:~~:~:~~:~_=-=·=::~:-=·=-::.:-=-;IO~-:.-~.~-.~-:.~;~=-:::-:.-::;~;-:.=-=-:::.~~-:;.;:~::-==-=="lh!-~<~-~-~~=-==-!·-~·~~;-:;::-=-::;~;§--;::-::-==-;20;-=-==-=-=,,;-=-==-=-==-=-j=~ :-
...... ',;.~ 
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TRIGLlCÉRIDOS 

264.171-------------------'--------------------1.25 

rljil ::::;; .:.:.- -. ~.:.¡-.~.~.:-::~.~~~~.~.~~~ ~ ~:.~ :~.~ ~.~: i~~ ~.::: ~ ~::: ~ ~ -------
194.311----------------,·----:--------------'-' .--,-••. ,-.- -2 s: 

Ic.C .. -oI~IC-------~J~WC-:-5;---:-,:O:---~15;----:2O:---:-25=-------~..,----:5:---~IO:----o,;5----~2O:c----~25:----''--1-3 S-----

274.30 _2 S 

25t.n ---------------------------------------------------
229.21 " .. dI" 

W~71 ---------------------------------------------------

lBUB 
.... '. . . . :.' . • • • , ••• ••• .-..... --. .. -25 

-"-Nivl!'l 1 s.p 5 10 15 20 25 ... 5 10 " 20 25 . ., ,,-

f~:~~l!ÓJnz~~ .. ::.:t J:''';'" -Vd. 

¡.=~j:::====================::=¡ .. j e-I 2B3.30 _2 S 

256.27 
229.21 
202.21 

"edl" 

I ::-:-: __ ~':":.~"~t----.~=.::: .• ~';.:.:.=:;.:.=.=~~;::::!::::;:!:=::.~:::::=:.~.~;::;=~;;;:=:;i:.~.:::::::;;::==;:===j-" ~ •••• ••• .••• •• -3 S-

Nivel 1 ttw!i 10 15 20 25 Die 5 Ua... 15 20 25 
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CALCIO 

~on ~~¡ill~~!ct~= lIIVd-

~=~~==~===:;=~===========::¡'3 s-I 10.3\ ~2 S 
9.87 - - - - - - _:.- - -. - - - - _: - - ~ - _.- - -~ - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - --

.: .... ... . ... 
9. t3 •• _. - _. - - - - - - - - - - - - - - .•.•• - - - _. - - - -.- ~ - - - - - - _. .~ - _. - •.. -. - - - - - - - - - - -; - - - - - - .. " - - - -- -. - ... - - --~- M€Odla 

8.99 ;.-.- - .. ; - - - - - - - _e_ - _._ - - - - - - -;. - - - - - - - _e_ - -- - --- - -- - - .. - ---

8.55 -2S 
~~~~-L~~~~~~~ __ ~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~-3S-

Ni'lel I JuJ 5 10 15 20 25 fIQo 5 10 15 20 25 

I'Jd 9.~::¡ 

. . 
•••• '_ •• e •••••.••••••••• _ •• _ ..•••••••••••••••••••••••••.••• _. ____ • ___________ •• _______ • ____ MedIa .... :.. .... .. 
- - - - - - - - - - - - -~ - - - - ..... -.- - ... -: ......... - - -. - - - - - - - - - -.- - - - - ----9.07 

8.72(-----------------:.------------------1-2S 
~~~~~~~~~~ __ ~ __ ~_=~~~~~~~~~~=_~~~~-3S-

Ni ... ,,! 1 &op 5 10 15 10 25 00 5 10 15 20 25 

i~~on ~~~lphl=~~I~'A!= 1IIJ'd.. 

~~~~~~~============================================~.3S-I 10.22 +2 S 
9.82 - - - - - - - - - - - - - -...,- - - - J_ - - _ -: _________________________ _ 

rija 

2S 

NI"",I t ... 5 10 
-3 S-

5 10 15 
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FÓSFORO 

PhDsphor-us Phosptlo.oI1JbCW1"'-UU 
I'T~"""~~'""~="'"~'~"""~-""'~~<".~'''~=''~'''~~'C-~-V~dL~ ________________ ~ ____________ ---------------------------.+3 S-----

5.27 +2 S 

~_88 ----- - - - - ----- - ----- -- - --- - - --- - - - - ---- - - - --- - - ----

~.50 

1.12 

3.73 

-.-.-;-.-- .. -... -- .. .. __ .... _----_ .•.. _------_.~.... -~.-.. 
- -- -- -.--- - - ---.-.- -. ;.---- - -:.-•• -- ... -e- - - - -e- -- -. - - - -- -- --

Medio! 

~:::!::-Aft-~~~ -vd

I-="~¡=====================¡" S---I 5.19 +2 S 

~.85 

---e-- --.------ -.--.---- ---- --------------.--------- ... --- ... -.-- .--.- ------------ ------------ Media ~.50 

U5 

3.81 

__ ~ ____ 1IL.-... e ___ -e- __ .. ____ ~ __ ..: _ --._. ______ ..! ____ .J ___________ _ 

• • • • • _____ ••• _·'-___ :,·C·'-C· ___ -'-__ --' __________ -I_n 
~-------L--~--~--~--~--~----~~--~~~~~=_--=_--~-]S---

MI .... 1 1 1Iov!> ID I!> 20 ?I DIO:!> 10 I!> 111 ...... 
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MAGNESIO 

~~: Ib\--xr~ bl~catro Aloagenl -vd-

F=-=:~~~~':::::"~============~=:r" ,-I 2.H +2 S 

2.05 - ~ - - - ~ ~ - - - - _.- - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - --

• • •• • • •• • •••• 
1.96 Media 

1.87 

1.781-----'-----"---------''------,-----''--'~-------"~-----__l-2S 

~-------L~~--~--~--__ --__ ----~--~--~--~--~--~--~-'S-
NiY~1 1 lul 5 10 15 20 25 ligo 5 10 15 20 25 

~i~ Xttlidyl blue 

~r~odYU~~'~""~RO-!C~{OOO~~= ... ==.='=~="'== .. == ... ==='=-=-V==dL===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.~=-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=r+3 S-----I 2.15 +2S 

11'" 

?W, 

1.% 

------------------ ---------------------------------:. . . . 
• .._ - - !- - - - - - - _e _____ • ____ !. _____ !.. ~ _. ___ !..~. ~ ____________ _ 

Media 

1.871 _______ •• ____ •• ___ C.". __ ~----------~·~-'·C.C.".C-----i 1.77 -25 

~N.-'-.-,-,---~~'"'--~,-----:,:O-----'~'~---:20;-~·~C25~-----""'~'---:5~---;,O;_--~'~'~---;20;_---C25"'-------'-3 S-----

~~:: ~t~1 b~caled !k.aqml -vd-¡'===:'J::=====================r" S-
I 2.15 +25 

2.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

rija • • .. .. 
1.96 ._-_ .... __ . __ ._---------,-------- Medlil . . .. :.. .. ---------------------------------------------------UI6 

t.77I--=---=---''------=-'--------------,----..:..:~---=-=--------_1-2S 

~~~----~--~--~~~~--~--_=----~~·_C~--~--_=--~=_--~-----Í-'S----
10 .... 1 1 No.. 5 10 15 20 25 Die 5 10 15 20 25 
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BILlRR1I8INA UIRECTA 

B:ilirubin, DireCIAIC JlI!ndrassik Grot 

~'",""~::,"""""~=="'OOO:;r_""'~·'~=="~."::""<o"--=",""""O-----------------~---------------------------------------,>3 S-----
O.2~~----------------------------------~----------------------------------~.,S 
0.21 ---- -.-.- ------ ------ ----- -.~---- ----- ---- - --... -- - - ----. .. . 
0.19 • -'. -----.- --- ------- -- _ .• ------- -.---:--- -- --_ •• -- --- -- -- --, --;" -_. -- ------- --- --- ... ,.-

0.17 - - .... - - - - - - - _ ...... -.- - ¡- - - - - - - - _:¡ --.-.¡ -- J ••• - - - .... -.- - - ." ..... --

0.1~'--------------------.-----------------"·-----'·---·'---------------------------'-1-2 S 
t:.~.~ñ~,-------J~JW~--~5~---;'O;---~'~5-----:20;----:25:-------~"'=----;5----~'~O~--~'5;----:20:-----25:'C-------L-3 S-----

Bilirubin, DireCIAIC JlI!ndr<lSSik Grol 

f!'~ .... ~~con~¿RA-~~'OOO~r-~"'~·~OO~"~"~""~~-!"'"~"~ ________________ ~---------------------------------------r>3 S-----

0.231-------------------'------------------1>1 S 
0.21 --------------------~--------------------------

0.19 . •• 

0.17 ---.-- ¡ ••• -.-- - ---- - - -.--- -- :.--.- - -;-.- - - -.--.-- -;.-.- - - - - - --
0.151----'---------'''"---'---'-,· r-¡;. • • .-. ·1 S 

~--__ ------lc--____ ---C;_---C __ --_: __ --_:~·~-!_:=_--~--__ ~--__ ;_----;_-"·~:-------1-3S----
.... el 1 s..p!l 10 15 20 1!i Ocl 5 10 15 20 ~ 

Bilirubin, [breCIl'IIC Jendr.ssik Grol 

~'odwó~~·con~"OO-=='~OOO:;r_, ... :=·~""== .. ~ .. :: .... ~~-="'"".,O-----------------~---------------------------------------,>3 S-----
0.13 t2 S 

~21 ---------------------------------------------------

rija 0.19 

~17 --•• ----.- •• --.--- ------- ---- - - ---- ----- -- --- - - -----

o,51--.---'·,·C---~·c·'-----_.'"--'·L-_.rc._----C---_..__.'"------1C_.------------------l-, , 
t: __ 7C-------J".---__ C_--__ =-----~----~----_:C_!·---":r·C·~·~----7·::·--__ c"·~--~----_= __ ----__ 1._3 S-----

Iti_l 1 ....... 5 10 15 20 1!i It.: 5 10 15 20 25 
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BILlRRUBINA TOTAL 

8:Jlin.b.in, fOlal. .. TBJL J~...t~~ Gr-ol 
f!r.o.u~~'~"~RA-~~'OOD~r-~"'~·o'·~'~"!f~"'~~' __ ~""~~ ________________ -c ______________ -------------------------,+-3 5-----

0.331-------------------'---------------------1.1S 
0.32 

rO)" 0.30 ••• ---. --", ,---- .'.'. ,-.- - --e ,-,--', --- •• -••• - ---.-••.•• - -- -••••• '--- ...... _. n.di. 

0:18 

0.271-----------------'-----------------1-1S 
~"-i.-e-'-'--------LJ-"'----'------,-O-----,-,------"------25--------C..,------,-----,-0------,-,-----,,-------,.--------1.3 s~ 

B.iln.Jlln, TOlal/TBll Jendr;ossit Grol 

t"r" .... ~"'!.,~RA-~~'OOD~~= ... ==·='=~= .. == .. == ..... ======~==dL===========================================================r .3'-
0.38 t-Z S 

O.3~ 

0.30 •••• .. -. - _. -.--,_. -- ----- e"" -- ._,-- •• _- ---------- - Meodlil 

NI".,.¡ 1 

0.16 

D.n 

..." , •• 
10 15 

• • • : .. 
" 25 (k, 

• • • • • • • -1S 
3'-, 10 15 " ,. 
¡,,-.;~ 

U,I"'.'In. 'n'dl/TIIII J ............ 'k "'01 

I~'~'"~'!··~"~~!'c"'~~":.~.'t=='.="="='=.,,='"='=~=·= .. ='="="===-="=':'==========================================================1+3 S-----0.11 +2 S 

0.35 
-------_. -----------." ---------------- - .,- ------~ ---_. ----------. -. ---------------------------_ ... _. 0.30 

0.25 

0.19 _._._ ...... -.~--~~~--~ ••• ".~ •• --~--~-----c'"~~--~--------'"~--------------------l-7. 'ii 

~"_,.-"-,-,------~L~-.. ----,------,-,,-----,-,-,-----~-,-----~-,------CC,,'-,---cr~----r l,o:-----,",C----:,,:----:,,=--------'-3 S-----



3, 

PROTEINAS TOTALES 

r.::~f~lwr"~~:;:~, ::,rnl 
~~~~~-=~~~~~~------------~------------------------~,.,'---

7.i9~-------------------------------------c------------------------------JL------_\.2 S 

rija 

7.il ~ •• - - - -.-.- - - -.-- - - - - - -.,- - - - - -:- - -.- - -.- -.,- -¡; - - - - - - - - - - - .. - •• -

7.3~ .. . . .... ..:. ... ....... .. ---------------------------------------------------7.27 

7.19~------------------------~--------~-----------------------------------1-2S 

~~-.. -I~I-------'~JWC---"5-----CIOo----o1"5----C20:c----:25;-------~ ... C---C5;----o,:O-----,~5;----:20:----C25=-------.1-3 s-----

7.07t--;.:--~---------------'--:-'~--'-----'----'.-----_J-2S 

1ti .... ll 10 15 20 25 Oc. 5 10 20 -3 S-25 

~~~r~I~I ... ::Ia~I:=.::*' ::.ran1 
p===;--====~:!!..._----.,------------....,.,' <,-

7.62~-------------------------------------C---------------------------------------1.2 S 
7.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....:. - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•• • •• 7.:H •• ---- --.- ------------.-.-------.------_ .. _---- MedIa 

~w -~-----~-~~--~--.----~--~-------------.------------
7.06~----------_..·'---------------~------'C • .- -------~'--------------------------1-1·S 

Ic~C.-.C'-I--------L .. ----C5------'-O------15------20-------25-------Clli-<----5------,-O-----,-r~-----20------25---------' , ,-



ALBÚMINA 

t!~oct.ti~"'~·~·~~~~~"'~lOOO~"'~I:~::"'=,.=,= .. == .. == ... ===,==: .... ========================================================~===r.~3 S~ 1.~ ~S 
1.26 - - - - _!.!. _-_ - - - - - - - - - _.! - - _e __ :- ________ - - - - - - - - - __ - - _e __ _ 

rija 
t.17 . _. - - - - - - ,., - - - - - - . - - ~_! _.!I.! - - - _!'.'!.!I. - - - - - _~ - . - . __ ., - - - - _!.'! - _ ••• _.!.'!:!I. '.'!:. -_.! - - !I.!!I •.••. - '.! --,_!-
t.08 _!... - - - - _e _____________ - - - - _:- - _e __ !!.. __________________ _ 
3.9B~~L-__________ ~ ______________ -" __________________ -'c-____ L-____ -j-2S 

~~-.-.I--'------~J~WC---~S-----C1Do----C':5----C2D:c---J:25o-------~..,~--C5;---~':D-----l~5;---~2D;---~25;-------JL-3 S-----

"'.0 

1.57 +2 S 

1.37 -------------------------------------------------
t.17 

3.97 

• ..... .. - --_. ---- --- -- ------- ----- -- nedla 
_ .... ______ -.J ____ •• ___ .......... ____ ..:. ..... ___ ... _____ .... ______ ..... _______ _ . . ... . . . . 

3.77 r--•• ,--~----------------~--~-,-------~-'-'----'L-~---------------I-2S 
~~~.:.~,~,-------J~s.p~--~5;---~'~D-----'~5;---~2D;----C25~L----""~'---:5;---~'D;----C'~~.¡-,.--:2D;---~25=-------.l-3 s-----

. ..,'.,'...;.....;;;..; 

Albuain lIrc.::rt'SOl Ql'"Hn 

~roct.ti""""'!""~OO-::~'OOO~r_!'"'::~<.='! .. ~ .. ~ .... ~~--.<L~~-----------------c----------------------------------------.+3 s-----
~.5B +2 S 

~.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1.17 

3.97 --~~--------------------~--------------------------. .. . .. . .. 
3.761-----------··.--..---··~·L~_.._-'c. .. ----~ .. ----_.._'---.. ._--------------------J-2 s 

t:~~.:.~,~,-------J~ .. :.;-~5~· ----~':D-----'~5C---~2D:----C25:c-----":Di:<---:5C---~'D:----C1~5;---~2D:---~25=-----__ -'_3 S-----



~I 

ALT 

IILT 01l1l'I" NI'OI depJl?1ian .3S-t!rodTd .... """""RA-~~'OOO~~~ ... ~.="=.= .. ~ .. == .... ~~==~==~~~~C~==================================================::r 22.11 • ~2 S 
17.96 !. - ..... - - .. - - - - - -- - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

13.80 ~.-, .••. ---- -•. - -."- .--- .--. .~.- --- --:..---- .. -- .. -- ----- - .. --- --- - ••. -'- ----- -----. .. . ... 
9.6~ _ - - ____ - - - --.-. ______ ... __ - __ : .. --.--.- ___ A_ .. ____ •• ____ - -- .-

5.~9~---------------------------------·'---C-----~·--·-·------------C·'-·---·----·~·~·-.- .•• ---

.1 <:_ 

flLT 0It..r NI'OI depJelion 

~rodTd~~·~""~~RA-::'~OOO~r_~ ... ~·~""~ .. ~ .. :: ... ~~.~~~C-"~~!CC-----------~----------------------------------------,-3 S-----
20.97~------------------------------------------------~C-----------------------------------------------------I·'s 
17.39 

13.BO 

10.21 

6.63 

- - .... - - - .. - - - - - - - - - - - - ... - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
• • •• •• • • '.. • .:. • ........ • • • • • • • • • ,-.'-----------j -?S 

~~~----~--~--~--~~--=---_=----~~·~~--=_--~--~~--~-----1-3S-
MiV"E'1 1 Sep 5 10 15 70 2!i Ikt!i 10 l!i 20 25 

IILT 01l1l'I" NI'OI deplIMion 

.3 S-t~r"""~"".'"""""RA-~'~OOO~~~ ... ~.=""== .. == ..... ==~~.==""~~~~===C====================================================::r mn -25 
17.28 

rija 13.80 

10.32 
6.81 

-: .-.-.- - - ~.-.- ~ - - -.-.- ~ - - .-.- - - - ~.-.-. -:: - -.-.~ ~ - - -.-.~ - - - - - - - - - - - - -2 S 

~~----~~~--~~~~~~---=----~--~~~--~---=~~~--~-"-Mi"1 1 Nov 5 10 15 20 2!i O:i.c 5 10 15 20 2!i 
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AST 

AST _ Otr-- MADi depll'lion 

~r"'""~""'!"~"~-"'DDO~r-!""'~'c>,,"",~""""","""O' __ "UA""_"~~~C"-____________ ~ __________ ---------------------------"T*~ S~ 
36.79!-------------------7:.:-------------------I ,2S 

I"'Jd 

.r---.-------------------~-------------------------. . . 
.. ........ ..•.. •. , -- •.• -.'. --- --- ... '-.'-_. _ .• -- _ .. :--_. --- -- -- ··.--lo-· -- --- -- -- -- ----- ------ ..... - t\ed,a 

• e . e e e e e 
- - - - - - - - - - - - - -e- - - - - - - - - - -:- - -e- - e e- - - - - .. - - -•• -.e- - .... - - --

~3.1'l 

29.65 

26.08 
22.5l -2S 

~~----_7~~--~--~--~r_~----~~~--~--~--~--~--~-,,---NiVl'II JII1 5 10 15 20' 25 ligo 5 LO 15 20 25 

AST O,.....,. HAIlt deplelÍon 

t"r~"'"""~.,=.,~~~~'DDO~~=""'==='=.,="'== .. == ... ==='===u,,====~===C~====================================================r "s-
~.W +25 

34.U ---------------------------------------------------

29.65 

24.113 -.; e-e- -; - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

20.02 f----'-'-----'.uL1-----'·CL.~...!....e~e e ~ e e • • ---::.-.-.--::.-.---::.yr.-----1-7S -,,-
5 10 15 " .. 5 10 15 '" .. ".,. 

AST . Otr-- MADi depll'uon 
t!r~"'""~~'~.,~ .. ::-"'DDO~r-!""'~~'!.,~"'~ .. ~ .... ~:__!UA~_"~~~C'___ ____________ c_--------------------------------------T*3 5-----

~1.20f_--------------------C-------------------_l'2 , 
35.42 

29.65 Media 

n.~ ---------------------------------------------------
18.10 r--,---,--.-~·~.c •• ----~.'--' .-.-.-:.----•• ·~.---::-.--~----------I" 

e e •• 
MOY 5 10 15 20 25 Dio: 5 10 15 20 25 -3 S-----Ni ... el 1 
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L Jl 11 

fija 

lar::li1U! ~~ _ l,¡o:;lalP 10 PY'"lNau!' 

~TodTo~~'!""~ ~::'l~oOo~r-! ~ ... ::~'~~"'~ .. :: ... ~,. __ "U""" ____________________ --------------------------------------".3 S-----
111.15~---------------------------------C------------------------------------i.2 S 
118.26 

92.38 

6~~ -----------~---------------------------------------
10.61 ~. ••• ••• '. •• • '~----l-2S 

~~-.. C7I~I------~~"'----~5C----:I:O----~15C----:20:-----25~------:,,=.---:5C----:,O:----:'~5C----:20:----:25=--------'-3 S-----

=~~~C~:.:l~~PT':,tte 
~~~~=T-=~~==~~~------------~------------------------~.'S---

139.7t~-------------------------------------C--------------------------------------_l.2 S 
115.55 

92.38 

69.21 

nedLa 

16.0'5 ~·---..'.o.r.~. __ ~~,·~_--··"·c._.----;,.".r.".~.:-~.~.·.,~----... ~-------------------t-2S 
~------~----------------~--__ ----~--~------~--~~~~----L-,S---1tiYt"1 1 NIw 5 10 15 20 2!i Die '5 ID 15 20 2!i 



CK-TOTAL 

Media 

-2S 

-35-
Na'el 1 5 10 ro 5 10 15 .. 25 

oc MAC ;oC11" .. I .... 

tlr~"'"'~:<"'"~~~~looo:;~=o.m===<=.'=od== .. == .... ======'"l====~===c======================================================r -
.3'-

152.82 +2 S 

NiVI'I t 

117.53 

112.2~ 

136.95 

131.66 

o:: MAl: ...:tiVoIll."d 

5 

. 

10 15 ro ,1« 
• • -2S 

• 
5 10 15 -3'-ro 25 

t~r"'~"~.<~~~'""~-I:OOO~~="'===<'='=od=="=="'==='==",==l===~===C======================================================r .3'-
155.llt ~2 S 
1'49.01 - - - - - - - - - - - - - _____________________________________ _ 

rija IiZ.:;>1 
Medl" 

1~.41 ----------~------i------~--------------------- ____ _ 
I::'B.61 f---~ ". 

-2S .' .' 
5 10 15 ro O:ie 4' 10 15 ro -3'-
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HISTOGRAMAS 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis de estabilidad de la mezcla de 
sueros, basada en las gráficas de levey·Jennings presentadas anteriormente. 

ANAl/TO OlAS 

GLUCOSA 60 

BUN 90 

CREATININA 60 

ÁCIDO ÚRICO 30 

COLESTEROL TOTAL 75 

TRIGlICÉRIDOS 35 

CALCIO 75 

FÓSFORO 30 

MAGNESIO 90 

BllIRRUBINA DIRECTA 30 

BllIRRUBINA TOTAL 60 

PROTEINAS TOTALES 60 

ALBÚMINA 60 

AL T 9 

A S T 30 

L D H 7 

e K- TOTAL 60 

FOSFATASA ALCALINA 30 

AMILASA 30 

SODIO 100 

POTASIO 90 

CLORUROS 60 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El análisis de la calidad de la mezcla de sueros para ser utilizada corno materiaJ de 

control se realizó tomando como base la media del primer mes.AI observar la tendencia de 

los puntos graficados en las gráficas de Levey-Jennings de cada analito se determina hasta 

que día dicha mezcla a dejado de ser funcional para nuestros propósitos de utilizarla como 

un material de control. 

La estabilidad de los componentes de la mezcla de sueros preparada en el 

laboratorio, sin conservadores y almacenada en alícuotas a una temperatura de entre -2 o e 

él - 5 o e en un refrigerador casero, es variable. I.as cifras de BI JN, calcio, magnesio, sodio 

y potasio son estables durante 3 meses~ glucosa, creatinina, colesterol total, bilirrubina total, 

proteínas totales, albúmina, CK-total y cloruros son estables durante 2 meses; ácido úrico, 

fósforo inorgánico, triglicéridos, bilirrubina directa, AST, fosfatasa alcalina y amilasa son 

estables un mes. En lo que respecta a la AL T Y LDH se perdió muy rápidamente la 

actividad de las enzimas en la mezcla de sueros, por lo que no se recomienda lIsar la mezcla 

de sueros preparada como un material de control para estos analitos. 

En resumen el uso de la mezcla de sueros como material de control y para tener una 

gama amplia de componentes se recomienda usarla solo durante los 30 primeros días 

después de su preparación. Este tiempo nos permitirá contar con un material estable y 

confiable para nuestro control de calidad interno. 

Es importante para el control de calidad interno el contar con un buen material de 

control, pero éste control de calidad no sólo depende de ello es todo un procedimiento que 



hU 

involucra tres fases la tase allalitica, la Ihsc preanalitica y la tase posanalítica~ fases que con 

su evaluación permitirá evitar f.'lctores que minimizan la calidad de nuestro proceso. 

" LA CALIDAD NO ES CASUALIDAD ES FRUTO 

DEL ESFUERZO Y LA PERSEVERANCIA " 
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